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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
Дирекција за набавку и продају
Инт. Бр.  101  -
____________ 2013. године
	
	


Измену и појашњење

конкурсне документације,

д о с т а в љ а . -


                      _______________________________

На основу питања  потенцијалног понуђача, a у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 116/08), достављамо следеће измене и појашњења за конкурсну документацију инт.бр. 101-7 од 25. 07. 2013. године, јавна набавка 13/13 – Медицинска средства за потребе Клинике за ургентну интерну медицину и Института за радиологију ВМА (коронарни катетери, стентови, сајле, жице и друго):
1. У вези са питањем потенцијалног понуђача које се односи на промену техничке спецификације за партију 5. које гласи: Да ли је прихватљива дужина предметне сајле водича од 145cm (тражено је 150cm), спецификација Прилог 3А конкурсне документације се мења тако да партија   5. сада  гласи:

                 Партија 5 : 

Сајла водич хидрофилна дијаметра  0,035 ",  дужине 145 - 150 cm, тврда са Ј врхом меканог дела дужине 3 cm за изузетну подршку катетеру
2. У вези са питањем које се односи на партију 9. које гласи: Тражен је стент са ширином страта 80 mikrometara и мање - да ли је прихватљив коронарни стент са ширином страта од 125 mikrometara у центру, 115 mikrometara на кривинама и 85 mikrometara на конекторима? Ради се о стенту који је третиран кисеоником чиме, без обзира на ширину страта, површина стента смањује пролиферацију ћелија, смањује инфламаторни одговор и адхезију тромбоцита, те функционално у потпуности задовољава тражену спецификацију. (Постоји и студија која ово потврђује)., наш одговор је да спецификација за партију 9. остаје непромењена.   
3. У вези са питањем које се односи на партију 34. које гласи: Да ли је прихватљиво да се понуди балон катетер у свему према захтеваним карактеристикама, са уводником од 4F? Мањи дијаметар уводника заправо представља предност у смислу мање трауме за пацијента и лакшег приступа за лекара., спецификација Прилог 3А конкурсне документације мења се тако да партија 34. сада гласи:
         Партија 34 :

Балон катетер за дилатацију. Балон за перкутану транслуминалну ангиопластику (PTA) хидрофилни ОТW систем дужина катетера до 100-135 cm. Двоструког лумена са два маркера балон од 7 mm, компатибилан са уводником 4-6 F. Димензије по захтеву наручиоца. 
4. У вези са питањем које се односи на партију 41. које гласи: Да ли је прихватљива дужина предметне сајле водича од 145 cm (тражено је 150 cm), спецификације Прилога 3А конкурсне документације се мења тако да  партија 41. сада гласи:

Партија 41 :
 Водич сајла Водич сајла 0.035 ", дужине 145 - 150 cm, са меканим правим и Ј врхом 
5. У вези са питањем које се односи на партију 44. које гласи: Да ли је прихватљиво да се понуди стент периферни у свему према захтеваним карактеристикама, са уводником од 5F? Мањи дијаметар уводника заправо представља предност у смислу мање трауме за пацијента и лакшег приступа за лекара., спецификација Прилог 3А конкурсне документације мења се тако да партија 44. сада гласи:

         Партија 44 :

Стент периферни самоекспандирајући од нитинола ОТW дизајна дијаметра од 7 mm, компатибилан са уводником од 5- 6 F за  водич сајлу 0,035 ", на носачу од 100 до 135 cm. 
6. У вези са питањем које се односи на партију 48. које гласи: Да ли је прихватљиво да се понуди сет за биопсију јетре у свему према захтеваним карактеристикама, са уводником у сету који је промера 7F (тражено 10F), са катетером који је промера 5F (тражено 5.2F) и дилататором који је промера 9F (тражено 12F)? Наиме, мање димензије предметних медицинских средстава представљају предност у смислу мање трауме за пацијента и лакшег приступа за лекара., спецификације Прилога 3А конкурсне документације се мења тако да  партија 48. сада гласи:

Партија 48 :

Сет за биопсију јетре са уводником од 7-10 F за трансјугуларни приступ јетри, биопсијском иглом, катетером 5-5,2 F и дилататором 9-12 F
Напред наведена конкурсна документација у свему осталом остаје непромењена.
МН,ЈР/МН




ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТРА
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